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Рассмотрены особенности применения рентгенофлуоресцентного анализа для определения 
содержаний Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, Th и Pb в алюмосиликатных горных породах. Интенсивности 
аналитических линий и фона измерены с использованием рентгенофлуоресцентного спектро­
метра S4 EXPLORER фирмы Bruker AXS. Диапазоны определяемых содержаний составили (в 
ppm): Mo -  10-260, Nb -  3-380, Zr -  50-990, Y -  5-130, Sr -  5-3200, Rb -  11-1900, U -  2-63, Th -  2-130 
и Pb — 5-490. Для выбранных условий проведения анализа предел обнаружения составил (в 
ppm): 3.9 для Мо, 1.4 - Nb, 0.5 - Zr, 0.6 - Y, 0.7 - Sr, 0.8 - Rb, 1.4 - U, 1.3 - Th, 1.8 - Pb. Полученные 
значения запаса точности показывают, что разработанные методики количественного опреде­
ления концентраций Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, Th и Pb соответствуют методикам измерения l-lll кате­
горий точности.
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Введение
Как известно, породы алюмосиликатного со­
става в метаморфических и осадочных образова­
ниях очень разнообразны. ТЬлько метаморфичес­
кие породы могут соответствовать по составу все­
му спектру алюмосиликатов осадочного ряда [ 1 ]. 
Подобное разнообразие ставит перед геологами 
множество задач различной направленности. К 
примеру, алюмосиликатные тонкодисперсные 
глинистые породы являются чувствительными 
индикаторами палеотектонических и палеокли- 
матических условий седиментации. При реше­
нии этих и многих других, стоящих перед иссле­
дователями, вопросов наиболее удобным являет­
ся рентгенофлуоресцентный метод анализа 
(РФА), который на протяжении многих лет успеш­
но применяется для количественного определе­
ния содержаний основных и рассеянных эле­
ментов в различных геологических материалах 
[2,3]. В настоящее время существует большое ко­
личество методик определения Mo, Nb, Zr, Y, Sr, 
RbU, Th и Pb в различных типах горных пород [2,
4-14]. Pankhurst R.J. [4] представил результаты 
рентгенофлуоресцентного определения содержа­
ний Rb и Sr в стандартных образцах горных по­
род Геологической службы США. Полученная точ­
ность определения Rb и Sr составила ± 5%. При 
определении отношений Rb/Sr в горных породах,
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содержащих более 0,005 % Rb и Sr, полученные 
данные хорошо согласовались с результатами 
метода изотопного разбавления. В работе Rose W.I. 
и др. [5] рентгенофлуоресцентный метод исполь­
зован для определения в горных породах содер­
жаний некоторых элементов, включая Rb, Sr, Y, 
Zr, Се (сканирующий спектрометр Philips AXS). 
Применение рентгенофлуоресцентной спектро­
метрии для анализа образцов, отобранных в ходе 
геохимической разведки, представлено Ffeather
С.Е. идр. [6)nMaG. идр. [7]. Определение содер­
жаний Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, La и 
Ce в Ffe-Mn конкрециях [8] и донных отложениях 
[9] выполнено рентгенофлуоресцентным методом 
в варианте с синхротронным излучением (СИ- 
РФА). Babaie H.A. идр. [ 10] определены содержа­
ния некоторых рассеянных (Nb, Zr, V, Cr, Со, Ni) 
элементов в вулканических горных породах рен­
тгенофлуоресцентным методом. Методика разра­
ботана для спектрометра Rigaku 3070 с волновой 
дисперсией. Излучатели прессовались из смеси 
образца и целлюлозы в соотношении 1:1. Преде­
лы обнаружения для всех рассеянных элементов 
составили 4 ppm. АйсуевойТ.С. и др. [11] оценены 
экспериментальные условия совместного коли­
чественного определения малых содержаний Ва 
и Sr в горных породах по Кд-линиям Ва и Sr мето­
дом РФА. Борходоевым В.Я. [13] представлена 
разработка методики количественного определе­
ния Rb, Sr, Y, Zr и Nb в горных породах методом 
РФА. В этой методике для каждой аналитичес­
кой линии для оценки интенсивностей фона ис­
пользовалось некогерентно рассеянное излуче­
ние характеристической линии мишени анода 
2Ѳ = 25.94°. Рассчитанные пределы обнаружения 
определяемых элементов составили от 2 до 3 ppm. 
В работе Ревенко А. Г. [15] для количественного 
определения содержаний Rb, Sr и Zr в горных 
породах и отложениях методом РФА использова­
лось комптоновское рассеяние анода рентгено­
вской трубки в качестве внутреннего стандарта. 
Тккой подход позволил вводить поправки на фон 
и взаимные влияния элементов одновременно.
В течение последних 17-ти лет Аналитичес­
ким центром Института земной коры СО РАН 
(ИЗК СО РАН) накоплен фактический материал 
по применению РФА для количественного опре­
деления содержаний основных (Na, Mg, AI, Si, P, 
S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Ffe; спектрометр CPM-25) и рас­
сеянных (V, Cr, Co, Ni, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, 
La, Ce, Pb, Th, U; спектрометр VRA- 30) элементов 
[2, 16-21]. С появлением автоматизированных 
аналитических систем нового поколения с усо­
вершенствованным программным обеспечением
появилась потребность в доработке существую­
щих ранее методик.
В настоящем сообщении представлены ре­
зультаты совместных исследований Аналитичес­
кого центра ИЗК СО РАН и Центральной анали­
тической лаборатории Ботуобинской геологораз­
ведочной экспедиции (ЦАЛ БГРЭ) АК «АЛРОСА» 
по разработке методик определения содержаний 
Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, Th и Pb в горных породах 
алюмосиликатного состава. Исследование прово­
дилось с использованием нового автоматическо­
го рентгеновского спектрометра S4 EXPLORER 
фирмы Bruker AXS (Германия), укомплектован­
ного персональным компьютером Intel Pentium 
IV-1.7 GHz. Подробное описание характеристик 
и возможностей спектрометра S4 EXPLORER и 
аналогичного спектрометра S4 PIONEER, а так­
же программного обеспечения SPECTRAplus пред­
ставлено в работах [22-25].
Экспериментальная часть
Рентгеновский спектр в диапазоне длин 
волн от CeLßi doBaLai
Рентгеновский спектр в диапазоне длин волн 
МоКаі - PbLßi, полученный от стандартного образ­
ца (СО) СГ-1А с использованием спектрометра 
S4 EXPLOITER, представлен на рис. 1.
/, им п/с
МоКа1 - PbLßi, полученный с использованием СО СГ-1
Содержания исследуемых элементов в этом СО 
составляют (в ppm) [1, 26]: Mo -  1, Nb -  380, 
Z r-690, Y -62, S r-20 , R b- 1100, U -63 ,T h- 130, 
Pb -  230. Рисунок показывает, что для угловой по­
зиции МоКа(0.0709нм) существенно влияние на­
ложения ZrKßi-линии (0.0702 нм). Аналогично, 
для NbKcrлинии (0.0746 нм) важно рассмотреть 
влияние YKßi -линии (0.0741 нм), для ZrK«-линии 
(0.0786 нм) необходимо учесть наложение SrKßi 
(0.0783 нм) и для YKor линии (0.0829 нм) следует 
учитывать влияние RbKßi (0.08287 нм). В случае
повышенного содержания (более 0.05 % мае.) Zr 
возможно влияние хвоста ZrKa і - линии на линию 
YKai. Угловая позиция для ULai-линии(0.0911 нм) 
находится между RbKa (0.0926 нм) и SrKa(0.0875 
нм) линиями. Содержание U в горных породах 
обычно существенно ниже содержаний Rb и Sr 
(17 ppm и 1500 ppm, 140 ppm - для СО ДВГ, 63 ppm 
и 1100 ppm, 18ppm- для СО СГ-1А[1,25]). Сумё­
том того, что интенсивность K« і -линий в три-че- 
тыре раза выше интенсивности La-линий, при 
условии близости длин волн этих линий [2], не­
обходимо учитывать влияние наложения хвостов 
RbKai - и SrKai - линий на ULai -линию. С коротко­
волновой стороны OTThLa 1 -линии (0.0956 нм) на­
ходится RbKai-линия. Очевидно, при расчёте со­
держаний Th это нужно учитывать. Для опреде­
ления свинца в качестве аналитической линии 
была выбрана PbLpi-линия (0.0983 нм). Хотя, 
регистрируемая интенсивность PbLai -линии не­
сколько выше интенсивности PbLßi-линии, ис­
пользование PbLß 1 -линии в качестве аналитичес­
кой предпочтительнее, так как длина волны 
PbLai - линии (0.1175 нм) практически совпадает 
с длиной волны AsKai -линии (0.1176 нм).
Для точного определения содержаний опреде­
ляемых элементов необходимо учитывать вклад 
постороннего излучения в экспериментальную 
интенсивность аналитической линии (рис. 1).
Таблица 1
Количество стандартных образцов, используемых для 









Мо 15 ZrK„i,NbKai 18,51
Nb 20 YKa 18,51
Zr 22 SrKa 18,51
Y 28 RbKa, ZrKa 29,0
Sr 20 без наложения 18,51
Rb 30 без наложения 29,0
U 14 RbKa, SrKa, РЫ-ß 29,0
■m 21 RbKa, SrKa 29,0
Pb 21 без наложения 29,0
Примечание: *2Ѳ - интенсивность излучения, используемая в 
качестве стандарта фона.
При расчёте градуировочных коэффициентов, 
учитывающих вклад интенсивности линий ZrKß і 
YKßi, SrKßi и RbKßi, использовали интенсивнос­
ти линий ZrKa ь YKai.SrKai и RbKai (табл.1). При 
анализе сканированных спектров для каждого 
определяемого элемента были выбраны фоновые
позиции, относительно свободные от наложения 
спектральных линий элементов, присутствую­





X, нм 2Ѳ T, .c F V е
MoKai 0.7093 20,29 60 19,75 60
NbKal 0.7462 21,35 50 21,02 50
ZrKal 0.7859 22,50 30 21,02 30
YKai 0.8288 23,73 30 24,30 30
SrKai 0.8752 25,10 30 25,80 30
RbKai 0.9256 26,58 30 25,80 30
ULa1 0.9106 26,127 50 29,0 50
ThUi 0.9559 27,452 50 29,0 50
PbLai 0.9828 28,241 50 29,0 50
Примечание: Т, - время измерения интенсивности 
аналитической линии, Тф - время измерения интенсивности 
фона, Рф - угловая позиция 2Ѳ для измерения фона.
Приготовление излучателей
Анализируемый материал должен быть гомо­
генным по гранулометрическому и химическому 
составу (диаметр частиц около 50 мкм). Масса 
материала, требуемого для анализа, составляет 
5 г. Анализируемый материал прессовался в таб­
летки одинаковой плотности. Использовался 
пресс НТР-40 фирмы HERZOG с нагрузкой 20 т. 
Для повышения прочности таблеток в пробу пе­
ред таблетированием добавлялось связующее 
вещество (воск) в соотношении 5:1. В качестве 
подложки для таблеток использовалась борная 
кислота.
Выбор параметров измерения аналити­
ческих линий определяемых элементов
Интервалы определяемых содержаний соста­
вили (в ppm): Mo -  10-260, Nb-3-380, Z r -50-990, 
Y -  5-130, Sr -  5-3200, Rb -  11 -1900, U -  2-63, Th -  
2-130 и Pb -  5-490. Условия измерений оптими­
зировались для каждого элемента. Во всех слу­
чаях использовалась рентгеновская трубка AG22 
с Rh-анодом и толщиной Ве-окна 75 мкм, потен­
циал 50 кВ. сила тока 20 мА, кристалл-анализа­
тор LiF(200), сцинтилляционный детектор, кол­
лиматор с угловым раствором 0,23°. Использова­
ние рентгеновской трубки AG22 мощностью 1 кВт 
позволило упростить её систему охлаждения. 
Выбранное время измерения интенсивностей 
аналитических линий определяемых элементов 
представлено в табл.2. Хотя, при определении 
концентраций Mo, Nb, Zr, Y, Sr и Rb во всех случа­
ях использовались наиболее яркие линии харак­
теристического спектра, выбранное время изме­
рения их аналитических линий различно, и со­
ставляет для Мо -  60 с, для Nb -  50 с, для Zr, Y, Sr и 
Rb -  30 с, соответственно. Это объясняется раз­
личием на 1 -4 порядка содержаний Mo, Nb и Zr, Y, 
Sr, Rb в исследуемых горных породах. Количе­
ственное определение содержаний U, Th и РЬ про­
изводилось с использованием La- и Lß- линий; 
диапазон содержаний данных элементов в гор­
ных породах составляет от 0.0002% до 0.049%. С 
учётом этих факторов, время измерения, требуе­
мое для регистрации импульсов излучения этих 
линий, необходимо было увеличить.
Разработка методик для определения
концентраций
Учёт матричных эффектов
При определении содержаний Mo, Nb, Zr, Y, Sr, 
Rb, U, Th и Pb для коррекции взаимных влияний 
элементов использовался способ стандарта фона. 
При расчёте содержаний Mo, Nb, Zr, Sr в качестве 
стандарта использовалось некогерентно рассе­
янное характеристическое излучение анода рен­
тгеновской трубки (2Ѳ= 18.51°). В случае расчёта 
содержаний Y, RbU, Th и Pb в качестве стандарта 
использовалась интенсивность излучения, изме­
ренная с длинноволновой стороны от угловой 
позиции RbKa 1 -линии (2Ѳ = 29°). Эта угловая пози­
ция успешно использовалась нами ранее [2,16-21 ].
Используемые градуировочные уравнения
Программное обеспечение рентгеновского 
спектрометра S4 EXPLORER позволяет выбирать 
оптимальные калибровочные уравнения с помо­
щью программы Rjuant и выполнять математи­
ческую обработку результатов измерения интен­
сивностей набора СО, используемого для калиб­
ровки методик. Интенсивности для этого набора 
измеряются с помощью программы Loader. При 
разработке методик нами использован следую­
щий вариант градуировочного уравнения:
минимизации использованы относительные 
квадратичные отклонения концентраций:
(  n chem n XRF \  
п  ~ ^ п
Cchemп
(2)
С, + j)  . (1)
где С( и І( - концентрация и интенсивность анали­
тической линии градуируемого элемента, ис­
правленная на фон; т. - наклон градуировочного 
графика; І( - интенсивности матричных элемен­
тов, исправленные на фон; а у- величина соответ­
ствующего альфа-коэффициента, используемого 
для учёта матричных эффектов и вычисленного 
с помощью уравнения линейной регрессии.
При калибровке уравнений с помощью мето­
да наименьших квадратов в качестве параметра
где С*,м?т - аттестованные значения концентра­
ции п-го СО; - вычисленные значения кон­
центрации для этого СО.
При расчёте содержаний определяемых эле­
ментов применялся способ стандарта фона. Ос­
новной идеей этого способа является использо­
вание отношений интенсивности і-ой линии ис­
следуемого элемента к интенсивности фона или 
рассеянного излучения J-ой линии анода рент­
геновской трубки, для которых предполагается, 
что поглощение матрицы примерно одно и то же, 
что и для спектральной линии і.
С помощью программы FQuant коэффициен­
ты для матричной коррекции рассчитывались 
согласно следующему уравнению:
C - m ^  + Kjfl + Mj , (3)
где С( - концентрация определяемого элемента: І(
-  интенсивность линии, используемой для коли­
чественной оценки концентрации определяемо­
го элемента; К -  коэффициент для коррекции 
интенсивности аналитической линии в случае 
наличия наложения; М - коэффициент для кор­
рекции матричных эффектов; т . -  наклон граду­
ировочного графика.
Далее проводилось сравнение уравнения (3) с 
уравнением:
C£=fct^  . (4)
l J
где С{ - концентрация определяемого элемента; І(
- чистая интенсивность линии, используемой для 
количественного определения концентрации оп­
ределяемого элемента; ^  - чистая интенсивность 
линии сравнения; К - выражение для коррекции 
интенсивности (выражения для коррекции на­
ложения и квадратичной коррекции); к -  наклон 
градуировочного графика. Данное сравнение по­
казывает, что величина^ должна быть пропорци­
ональна величине 1/(1 + М).
Выбор стандартных образцов для граду­
ировки
Стандартные образцы кислого, основного, уль­
траосновного, карбонатно-силикатного и карбо­
натного составов для градуировки определяемых 
элементов выбирались из коллекции СО ЦАЛ 
БГРЭ. При расчёте градуировочных характерис­
тик для каждого определяемого элемента неко­
торые СО исключались из градуировочного мас­
сива по следующим причинам:
1. Значение концентрации определяемого 
элемента в СО не аттестовано.
2. Аттестованное значение концентрации оп­
ределяемого элемента ниже предела обнаруже­
ния, либо определено ориентировочно, т.е. число 
результатов измерений для этого образца было 
недостаточным на стадии аттестации.
3. Матрица СО резко отличается от матриц 
основного градуировочного массива.
Для градуировки определяемых элементов 
использовались данные по химическому составу 
стандартных образцов из работ Лонциха С.В., 
Петрова Л.Л. [1] и Govindaraju К. [26]. В табл. 1 
представлена информация об учете вклада нало­
жения линий, а также количестве СО, используе­
мых для оценки коэффициентов в уравнении (1).
Коэффициенты для учёта вклада наложе­
ния линий, длины волн которых близки к дли­
нам волн определяемых элементов, вычислялись 
по программе Flquant с помощью уравнения:





где I - интенсивность аналитической линии оп­
ределяемого элемента, исправленная на фон; I-  
интенсивность налагающейся линии, исправ­
ленная на фон (вычисленная или измеренная); 
kj - коэффициент регрессии.
Предусмотрена возможность использования 
смешанного варианта коррекции, состоящего из 
нескольких имеющихся в программном обеспе­
чении типов коррекции.
На рис.2 представлены графики зависимости 
между интенсивностями аналитических линий 
и концентрациями для U. Сравнивая градуиро­
вочную зависимость, построенную без учёта вза­
имных влияний элементов (рис.2, а) и градуиро­
вочный график после введения поправок на вза­
имные влияния элементов (рис.2, Ь), можно ви­
деть существенное уменьшение разброса точек 
на графике после введения поправок.
2
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Рис. 2. Градуировочный график для U: а - без учёта взаимных влияний элементов, б - после введения поправок на взаимные
влияния элем ентов с использованием фоновой позиции 2Ѳ = 29°.
Метрологические характеристики мето­
дик
Для оценки точности результатов анализа во 
всём диапазоне содержаний определяемых эле­
ментов проведены метрологические исследова­
ния. При оценке точности результатов анализа 
оценивались следующие метрологические ха­
рактеристики методик:
• Суммарное среднее квадратическое откло­
нение относительной погрешности ;
• Среднее квадратическое отклонение относи­
тельной случайной составляющей погрешности 
S R\
• Среднее квадратическое отклонение части 
относительной случайной составляющей по­
грешности о у,
• Среднее квадратическое отклонение относи­
тельной не исключенной систематической со­
ставляющей погрешностктм ;
• Систематическая составляющая относи­
тельной погрешности, выраженная средним 
арифметическим расхождением результатов
анализа от установленного содержания компо­
нента в пробе, £ (ситематическая погрешность).
Метрологические исследования методик ко­
личественного определения Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, 
U, Th и Pb проводились методом двухфакторного 
дисперсионного анализа с использованием на­
бора СО и аттестованных смесей (АС) в соответ­
ствии с требованиями, изложенными в [27,28].
В одну выборку объединялись результаты, со­
ответствующие нескольким табличным диапазо­
нам, при этом проверялось статистическое равен­
ство (или неравенство) дисперсий при уровне 
значимости а = 0,05 и доверительной вероятнос­
ти Р = 95%. При объединении нескольких таблич­
ных диапазонов в один общий диапазон на каж­
дый табличный диапазон содержаний приходи­
лось не менее двух СО и АС (к > 2). Однородности 
дисперсий оценивались по критерию Кохрена.
Выборочные дисперсии считаются однород­
ными и экспериментальные данные объединя­
ются в одну совокупность, если выполняется не­
равенство Grnax< Gma6jl, где Gmax вычислялось по 
формуле:
у= 1
где of -  выборочная дисперсия для каждой 
пробы, SL* “ максимальная из вычисленных 
дисперсий, Gma6j-  табличное значение для уров­
ня значимости ос = 0,05.
Чувствительность методики характеризуется 
пределом обнаружения, который рассчитывал­
ся по формуле:
где / - разность между средним значением ин­
тенсивности, измеренным на месте аналитичес­
кой линии, и интенсивностью фона Іф\ С -  кон­
центрация определяемого элемента. Для выбран­
ных условий измерения предел обнаружения, 
рассчитанный по критерию Зо, составил (в ppm):
З.ѲдляМо, 1.4 для Nb, 0.5;ymZr, О.бдляУ, 0.7для 
Sr, 0.8 для Rb, 1.4 для U, 1.3 для Th, 1.8 для Pb.
Результаты исследований
В таблицах 3 и 4 представлены следующие 
численные значения метрологических характе­
ристик методики: выборочная дисперсия, харак­
теризующая повторяемость ( 5у ); выборочная 
дисперсия, обусловленная неконтролируемыми 
фактооами, медленно изменяющимися во време­
ни [ОІ\ ; прецезионность результатов определе­
ний 15 %); выборочная дисперсия, характеризую­
щая избирательность методики [&м ); среднее 
относительное квадратическое отклонение по­
грешности определений 5 ІГ); систематическая 
составляющая относительной погрешности ре­
зультатов определения (<!;); запас точности (z). 
Значимость систематической составляющей по­
грешности  ^ оценивалась для каждого таблич­
ного диапазона содержаний по критерию "нич­
тожной погрешности". Систематической погреш­
ностью можно пренебречь, если значение систе­
матической погрешности незначимо на фоне до­
пустимого среднеквадратического отклонения 
относительной погрешности, то есть выполняет­
ся неравенство ^  <0,33 Од ДА).
Таблица 3
Метрологические характеристики методик определения содержаний Mo, Nb, Zr, Y и Sr
Элемент Диапазон,
ppm
*v 5? ~2 G 'p ~2°M CTR.% 5(A)-0/° !;,% **0.33стд Дд)і% z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mo 10-19 43 0.00017 0.000015 0.0044 1.36 6.8 5.5 9.9 5.51
20-49 43 0.00017 0.000015 0.0044 1.36 6.8 5.5 9.9 5.51
50-99 43 0.00017 0.000015 0.0044 1.36 6.8 5.5 9.9 5.51
100-190 43 0.00017 0.000015 0.0044 1.36 6.8 5.5 9.9 5.51
200-490 43 0.00017 0.000015 0.0044 1.36 6.8 5.5 9.9 5.51
Nb 5-9.9 59 0.0044 0.00003 0.0268 6.69 17.76 3.9 9.9 2.11
10-19 59 0.0044 0.00003 0.0268 6.69 17.76 3.9 9.9 2.11
20-49 55 0.00005 0.00026 0.00368 1.76 6.32 2.0 9.9 5.94
50-99 55 0.00005 0.00026 0.00368 1.76 6.32 2.0 8.91 5.34
100-190 55 0.00005 0.00026 0.00368 1.76 6.32 2.0 7.26 4.35
200-490 55 0.00005 0.00026 0.00368 1.76 6.32 2.0 6.27 3.76
Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zr 2049 103 0.00003 0.00025 0.0028 1.67 5.79 1.6 8.91 5.18
5099 103 0.00003 0.00025 0.0028 1.67 5.79 1.6 7.92 4.61
100-190 103 0.00003 0.00025 0.0028 1.67 5.79 1.6 6.93 4.03
200-490 103 0.00003 0.00025 0.0028 1.67 5.79 1.6 5.94 3.46
500990 103 0.00003 0.00025 0.0028 1.67 5.79 1.6 5.28 3.1
Y 5-9.9 79 0.00025 0.00058 0.0119 2.87 11.27 7.0 9.9 2.96
1019 79 0.00025 0.00058 0.0119 2.87 11.27 7.0 9.9 2.96
20-49 79 0.00025 0.00058 0.0119 2.87 11.27 7.0 9.9 2.96
5099 79 0.00025 0.00058 0.0119 2.87 11.27 7.0 9.9 2.96
100190 79 0.00025 0.00058 0.0119 2.87 11.27 7.0 9.9 2.96
Sr 1019 35 0.00023 0.00003 0.0091 1.61 9.67 5.0 9.9 3.88
2049 35 0.00023 0.00003 0.0091 1.61 9.67 5.0 9.9 3.88
5099 35 0.00023 0.00003 0.0091 1.61 9.67 5.0 9.9 3.88
100-190 83 0.00001 0.00005 0.0019 0.77 4.37 3.4 '9.9 7.62
200-490 83 0.00001 0.00005 0.0019 0.77 4.37 3.4 9.57 7.38
500990 83 0.00001 0.00005 0.0019 0.77 4.37 3.4 7.59 5.85
1000-1900 83 0.00001 0.00005 0.0019 0.77 4.37 3.4 6.27 4.83
2000-4500 83 0.00001 0.00005 0.0019 0.77 4.37 3.4 5.28 4.07
Примечание: *п - число степеней свободы, г(д)- допустимое среднее квадратическое отклонение относительной погрешно­
сти результатов анализа в рассматриваемом диапазоне содержаний.
Таблица 4
Метрологические характеристики методик определения содержаний Rb, U, Th и Pb_____________
Элемент Диапазон,
ppm
*v ä? —2 (T у ~ 2° М 5 r .% <7(Д).% **0.33стЛ г(д)°/о Z
Rb 10-19 59 0.00051 ->о 0.0062 2.26 8.11 2.3 9.9 4.63
2049 59 0.00051 ->о 0.0062 2.26 8.11 2.3 9.9 4.63
50-99 59 0.00051 ->о 0.0062 2.26 8.11 2.3 9.9 4.63
100-190 55 0.00001 0.00002 0.0011 0.55 3.36 1.0 9.9 11.16
200490 55 0.00001 0.00002 0.0011 0.55 3.36 1.0 8.25 9.3
500-990 55 0.00001 0.00002 0.0011 0.55 3.36 1.0 6.93 7.81
1000-1900 55 0.00001 0.00002 0.0011 0.55 3.36 1.0 5.94 6.7
и 24.9 39 0.0049 0.00008 0.014 ■7.07 13.78 4.2 6.6 1.81
5-9.9 39 0.0049 0.00008 0.014 7.07 13.78 4.2 5.94 1.63
10-19 39 0.0049 0.00008 0.014 7.07 13.78 4.2 5.28 1.45
2049 31 0.00011 0.00002 0.0011 1.14 3.55 0.8 4.62 4.93
50-99 31 0.00011 0.00002 0.0011 1.14 3.55 0.8 3.96 4.23
Th 5-9.9 31 0.00648 0.00077 0.0096 8.51 12.96 4.41 9.9 3.33
10-19 71 0.00062 -4 0 0.0033 2.49 6.17 2.2 7.92 4.32
2049 71 0.00062 ->0 0.0033 2.49 6.17 2.2 5.94 3.23
50-99 71 0.00062 -4 0 0.0033 2.49 6.17 2.2 4.95 2.7
100-190 71 0.00062 ->0 0.0033 2.49. 6.17 2.2 3.63 1.98
Pb 5-9.9 87 0.00108 ->0 0.0079 3.29 9.4 1.0 9.9 3.55
10-19 87 0.00108 -»0 0.0079 3.29 9.4 1.0 9.9 3.55
2049 87 0.00108 ->0 0.0079 3.29 9.4 1.0 9.9 3.55
50-99 87 0.00108 - 4 0 0.0079 3.29 9.4 1.0 9.9 3.55
100-190 87 0.00108 - 4 0 0.0079 3.29 9.4 1.0 8.25 2.96
200490 87 0.00108 ->0 0.0079 3.29 9.4 1.0 6.93 2.48
Примечание: *п - число степеней свободы, оА г (Д)- допустимое среднее квадратическое отклонение относительной погрешнос- 
ти результатов анализа в рассматриваемом диапазоне содержаний.
В большинстве случаев выборочная диспер­
сия, характеризующая повторяемость определе­
ний, обусловлена неконтролируемыми фактора­
ми, медленно изменяющимися во времени. Ве­
личина среднеквадратического отклонения от­
носительной погрешности в большей степени за­
висит от вариаций общего химического состава 
образцов. Численные величины выборочной дис­
персии, характеризующей повторяемость опре­
делений, значительно меньше численных вели­
чин выборочной дисперсии, характеризующей 
избирательность методики. Запас точности ме­
тода анализа характеризует классификацию 
методики измерения.
Полученные значения запаса точности пока­
зывают, что разработанные методики количе­
ственного определения концентраций определя­
емых элементов в пределах исследованных диа­
пазонов соответствуют методикам измерения I- 
III категорий точности [27]. Ранее авторы данной
работы сообщали о разработанных методиках 
количественного определения содержаний неко­
торых из рассматриваемых в настоящем сообще­
нии элементов [24,25, 29].
Заключение
Предложенные методики рекомендованы для 
определения содержаний Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, 
Th и Pb в алюмосиликатных горных породах. В 
перспективе планируется разработка методик 
количественного определения породообразую­
щих элементов в алюмосиликатных горных по­
родах. Разработанные методики определения 
содержаний Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, U, Th и Pb в раз­
личных типах алюмосиликатных горных пород 
внедрены в аналитическую практику ЦАЛ БГРЭ 
АК «АЛРОСА» в мае 2003 г. Пределы обнаружения 
для определяемых элементов оказались близки­
ми по величине данным, полученным с исполь­
зованием мощных рентгеновских трубок.
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THE DETERMINATION OF Mo, Nb, Y, Sr, Rb, Zr, U, Th, AND PblN ALUMOSILICATE ROCKS BY X-RAY 
FLUORESCENCE
A.G.Revenko, £ V.Khudonogova, D.A.Budaev, T.Yu.Cherkashina
The features of the application of X-ray fluorescence analysis for the determination of Mo, Nb, Zr, Y, Sr, 
Rb, U, Th и Pb contents in alumosilicate rocks have been considered. The intensities of the analytical 
lines and background have been measurement using the S4 EXPLORER X-ray spectrometer of Bruker 
AXS Center. The ranges of analyzed contents were 10-260 ppm for Mo, 3-380 ppm for Nb, 50-990 ppm 
forZr, 5-130 ppm for Y, 5-3200ppm for Sr, 11-1900 ppm for Rb, 2-63 ppm forU, 2-130 ppm forTh, 5-490 
ppm for Pb. For selected conditions the detection limit was 3,9 ppm for Mo, 1.4 ppm for Nb, 0.5 ppm for 
Zr, 0.6 ppm for Y, 0.7 ppm for Sr, 0.8 ppm for Rb, 1.4 ppm for U, 1.3 ppm for Th, 1.8 ppm for Pb. The 
obtained values of the factor of accuracy show that these procedures of the quantitative determination 
of Mo, Nb, Zr, Y, Sr, Rb U, Th и Pb contents can be certified as the techniques for making measurements 
with the accuracy of l-lll categories.
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